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Présentation 

 Contexte 

 Processus 

 Problématiques 

 Données théoriques 

 Solutions 

 Conclusions 2011 

 Actualité 2012  
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Présentation  

 Infirmière référente HPCI 

 eHnv 

 Service de la Santé Publique 
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Contexte 

 Site Saint Loup 

 Service des urgences 
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Contexte  

Véronique  Anne Rochat - Ster 2 2010-2011 

5 

  

 

 

Endoscopies année, site Saint Loup 

Examens 2009 2010 2011 

Colonoscopies 260 345 245 

Gastroscopies 232 229 212 

Bronchoscopies 29 42 32 

Total 521 616 489 
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Contexte 
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Processus retraitement endoscopes souples 

 LRFP 

 LPTh 

 ODim 

7 

Véronique  Anne Rochat - Ster 2 2010-2011 

=  eHnv 

producteur 

Référence: directives suisses pour le retraitement des 

endoscopes flexibles, août 2010 
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Contexte 
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Contexte 
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Contexte 
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Contexte 
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Retraitement Pré-nettoyage-nettoyage 
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Zone non-respectée 
Incomplet 

 Directives suisses pour le retraitement des endoscopes flexibles 

 SWISSMEDIC Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux stériles 
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Retraitement laveur-désinfecteur 
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 LPTh 

 ODim 

 EN ISO 15883-1  

 EN ISO 15883-4  

Re-qualification 
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Retraitement laveur-désinfecteur  
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Eau osmosée 

 EN ISO 15883-4 
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Retraitement manuel 
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 EN ISO 15883-4 

Produit 

désinfectant de 

haut niveau 
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Objectifs 
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 Répondre aux exigences, fin 2011 

 Procédures  

 retraitement en L/D des endoscopes souples  

(Saint Loup), 02.2011 

 retraitement manuel des endoscopes souples en 

transverse, 02.2011 

 Evaluer l’application et l’applicabilité des  

procédures, 11.2011  
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Solution 1 

 

     Centraliser  

 sur la capitale 

 

 

 Politique eHnv 
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Centralisation   
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 ~ 500 endoscopies  

  = CHF189’000.- facturés aux clients 

 180 hospitalisés → unité des examens fonctionnels 

à Yverdon 

 180 déplacements trajet ↔ Yverdon 

Entre CHF 160.- et CHF1’450.- 

 Avis médical 
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Solution 2  

Ménagère 

 

 

Propre en ordre pour fin 

2011 

 

 Actions plurielles 
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Solution 2 

Pré-traitement 

nettoyage 
 

 Mini-pompe 

CHF1’065.- 
 

 Responsable de 

stérilisation 
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Solution 2 

Laveur-désinfecteur 
 

 2003, CHF 47’000.- 

 Amortissement  

 CHF 4’700.- 

 STERIS maintenance → 

re-qualification annuelle 

CHF 4’700.- 

 Logistique 

21 

Véronique  Anne Rochat - Ster 2 2010-2011 



22 

Véronique  Anne Rochat - Ster 2 2010-2011 

Solution 2 

Eau osmosée 
 

 Burkhalter entretien de l’osmoseur 
sur appel → entretien annuel 
 

 Logistique 
 

 Filtre PALL à 0.22 µm. 

 installation CHF 2’700.- 

 entretien CHF1’800.- /an  
 

 Service technique 
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Solution 2 

 Contrôles – analyses 
 

 eau du dernier rinçage 

(mensuel) 

  ~CHF1’000.-/an 

 6 endoscopes  

~CHF 300.- ↔ 720.-/an 
 

 HPCI + stérilisation 
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Solution 2  
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 Procédures processus  retraitement 

 Laveur-désinfecteur Saint Loup 

 Manuel transverse 

 2 désinfectants de haut niveau 

 Glutaraldéhydes Saint Loup 

 Acide péracétique Yverdon 

 Vérification de l’applicabilité et de l’application en 

octobre 2011 

 HPCI 
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Conclusion 
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1. ↓ Offre en soins > CHF190’000.- 

 

2. C’est < CHF18’000.- (2011) 

 Mini-pompe CHF1’100.- 

 Laboratoire CHF 2’000.- 

 L/D requalifié / maintenance CHF10’000.- 

 Eau osmosée /maintenance CHF100.- à150.-/h.  

 Filtre CHF 2’700.- 
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Conclusion 2011 

Solution 3  « espoirs » 
 

2012  

Politique budgétaire 

 

Restructuration des urgences 

 Zone retraitement 

 Ventilation  
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Actualité  début 2011 
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L’impossible est toujours  

ce que l’on ne tente pas 
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Actualité 2012 + 

 Pompe Olympus en commande 

 Filtre 0.22 µ  

 Contrat maintenance de l’eau osmosée 

 Analyses de l’eau osmosée  

 Contrat requalification du L/D à l’étude 

 Recherche de produits de désinfection de haut 

niveau pour nettoyage manuel 
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Actualité 2012 - 

 

Procédure de retraitement manuelle  

 

 



Véronique  Anne Rochat - Ster 2 2010-2011 

30 

Projet 1 pour 2012 

Local de retraitement 

 

Adjacent 

locaux 

stérilisation 
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Projet 2 pour 2012 

 

 
 Département endoscopie 

 

 Local d’endoscopie adjacent local de lavage 

 Personnel dévolu dans les soins  

 Personnel dévolu en stérilisation  

 Gestion des patients 

 

 

 



Actualité 2012 ? 

 Restructuration des eHnv 

 

 Affiliations des sites 
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Merci pour votre attention 

Réussir ,  

c’est d’aller  

d’échec en échec  

sans perdre 
l’enthousiasme. 

 

 

Churchill 


